玉泉校区检查情况通报

    一、材料学院存在以下问题：
    1. 曹光彪楼622：无机、有机试剂混放，须注意配伍禁忌；个别管制化学品的记录没有使用对应类别的登记表；摇床上堆杂物；呼吸器未密封保存。
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    2. 曹光彪楼429旁应急喷淋下面堆积杂物
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   3. 曹光彪楼448：急救药箱挪作他用
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    4. 曹光彪楼446：气瓶阀门未关
    5. 铸工楼B211：氢气探测器走线不规范，高度不够
    二、化学系存在问题
    1. 教八525-527：试剂标识不够明确或标签破损、试剂柜脏
[image: E:\安全检查&通报\2018安全检查\20181226北交大实验室爆炸事故通报及工作要求\玉泉检查照片\IMG_20181228_095506.jpg] [image: E:\安全检查&通报\2018安全检查\20181226北交大实验室爆炸事故通报及工作要求\玉泉检查照片\IMG_20181228_095700.jpg]
[image: E:\安全检查&通报\2018安全检查\20181226北交大实验室爆炸事故通报及工作要求\玉泉检查照片\IMG_20181228_095727.jpg]
    2. 教八833：门口的安全信息牌已褪色、塑料膜脱胶
    3. 教八820：易制毒品保管不当、桌面不整洁
    4. 教八八楼男卫生间：应急喷淋装置阀门关闭（坏了，已报修）
    5. 教八227：易制爆品（硼氢化钠、高锰酸钾、硝酸镍）未上锁、消防疏散通道狭窄
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    三、高分子系存在问题
    1. 高分子楼318：剧毒品未放入保险箱
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    四、化工学院存在问题
    1. 共性问题：紧急喷淋装置巡检时未对检测洗眼器
    2. 教十6216：稀硝酸标签不详细；气瓶状态牌与实际情况不符
    3. 教十6101：有闲置不用的氨气瓶；橡胶管老化；配置试剂（滴瓶）无标签；三氟乙酸未密封
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