玉泉校区检查情况

一、值得学习的举措
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 高分子系：安全卫生检查情况公布上墙

二、其他安全卫生检查情况
（一）计算机学院（曹光彪大楼）
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616A：室内堆杂物；有炊具，疑有煮食

（二）材料学院
1．曹光彪大楼
[image: G:\督查组汇报及督查照片\2017\玉泉\20171210\IMG_0161.JPG] [image: G:\督查组汇报及督查照片\2017\玉泉\20171210\IMG_0162.JPG]
       620：实验柜内堆杂物                446：气体钢瓶未固定
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      336：多只气体钢瓶未固定            226：一只气体钢瓶未固定
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    544：4只气体钢瓶未固定             542：废液瓶堆积未处理
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542：2只电吹风用毕未拔电源插头
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     538：2只气体钢瓶未固定          143：电吹风用毕未拔电源插头
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145：废液桶无标识；烘箱上堆杂物
2．铸工楼
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B106 &B111：钢瓶未固定
[image: ] [image: ]
B114 & C103：钢瓶未固定
C201室门口的喷淋装置从2017年2月28日检查过后就未再检查。

（三）能源学院
1．车辆所
[image: G:\督查组汇报及督查照片\2017\玉泉\20171210\IMG_0165.JPG]
浙大-维材研究所：电吹风插头未拔
2．低温楼
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115&304：多只气体钢瓶未固定
3．热能楼
[image: ]  [image: ]
       B410：室内杂乱                      B320：钢瓶未固定
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     C105：冰箱上有易燃杂物

四、物理系（教十二）
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 014：2只钢瓶未固定，冰箱上放纸箱  016：煤气罐与氧气混放且钢瓶未固定
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        138：一只钢瓶未固定

五、化工学院
1．教十
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七楼楼道：钢瓶放置在公共区域且未固定      5021：水浴锅干烧发红
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   5015：气体报警器上堆杂物           5014：气体钢瓶未固定
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    5017：气体钢瓶未固定             5009：实验用药瓶&饮料瓶未标识
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     6205：2只气体钢瓶未固定        3208：电吹风用毕未拔电源插头
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北五楼走廊东头（5210室边上）&北四楼走廊东头（4209室边上）：喷淋装置无水（11月15日自查结论为正常）
2．教四
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201：3只气体钢瓶未固定；2只电吹风用毕未拔电源插头
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   206：电吹风用毕未拔电源插头
3．表化楼
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   102：实验室门钥匙放在喷淋装置上
4．联反楼
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        103：气体钢瓶未固定           106：气体钢瓶未固定
5．热力学楼
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    -102：气体钢瓶未固定

六、高分子系（高分子楼）
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610 & 402：电热枪插头未拔
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314：有长期未用的氧气瓶

七、化学系（教八）
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[bookmark: _GoBack]     823：实验垃圾堆积未处理
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