

西溪校区检查情况
一、化工学院
1．教学主楼
121和123旁走廊：2套应急喷淋系统未定期巡检，记录分别停留在2016年6月20日和2016年9月18日。
2．西七I区
[image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月3日照片\20171103_103908.jpg]
508：气瓶多，固定不规范
5楼（522旁边）应急喷淋系统未定期巡检，记录检查日期为2017年6月10日。
3．西七II区
[image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月3日照片\20171103_102056.jpg]
406/407：烘箱叠放，上面一只一角悬空
234室边上的喷淋系统未定期巡检，记录检查日期为2017年10月4日。

二、化学系
1．西七I区
[image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月3日照片\20171103_095748.jpg]
一楼到五楼厕所内：5只应急喷淋系统（包括洗眼器）均有故障（已报修）
[image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月3日照片\20171103_095329.jpg]   [image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月3日照片\20171103_103346.jpg]
106：一只钢瓶未固定    4楼西侧走廊：有多只钢瓶且未固定
[bookmark: _GoBack][image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月22日照片\20171122_093850.jpg][image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月22日照片\20171122_094009.jpg] [image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月22日照片\20171122_093930.jpg]
105：墙体渗水发霉
[image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月22日照片\20171122_100628.jpg] [image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\照片3\20171206_103259.jpg]    
202：试剂架板子弯曲变形，有坍塌隐患；桌面杂乱
[image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月22日照片\20171122_103511.jpg]
519：急救箱未拆箱挂起来
2．催化楼
[image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月22日照片\20171122_104707.jpg]  [image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月22日照片\20171122_105106.jpg]
         103：柜门脱落                  110：排风扇积满灰尘

三、材料学院（西七II区）
[image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\11月3日照片\20171103_100528.jpg]        [image: D:\实验处安全科巡查记录\2017年11、12月巡查记录\照片3\20171206_102327.jpg]
136-4：钢瓶未固定，无状态牌   137：电吹风未拔插头
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