玉泉校区检查情况

一、高分子系
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高分子楼202室：药品柜无挡板
二、化学系
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化学大楼大部分实验室药品柜都无挡板属普遍现象
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化学大楼431室：钢瓶上皮管破损老化需換新
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化学大楼421室：钢瓶未固定
三、能源学院
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热能所B118室：三只广口瓶内有试剂但没贴标签
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热能所C105室：小房间钢瓶没有固定
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热能所B502室：试剂未标注名称等   热能所 B503室：钢瓶未固定，管线很乱   
[image: G:\督查组汇报及督查照片\2018\玉泉\201804\IMG_0292.JPG]   [image: G:\督查组汇报及督查照片\2018\玉泉\201804\IMG_0299.JPG]   汽车发动机振动与噪声实验室：电动车充电  低温楼109室：气体钢瓶无状态牌       
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低温楼105室：气体钢瓶无状态牌        低温楼103室：气体钢瓶无状态牌
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低温楼106室：气体钢瓶未固定       低温楼119室，1只气体钢瓶未固定
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二噁英实验室：地下配电室脏乱         教七楼北面V101室：油桶盖未盖，桶内装有不明油类液体
四、材料学院
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教六222室：气体钢瓶未固定       教六227室：气体钢瓶固定不规范
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曹光标楼118室：气体钢瓶固定不规范  曹光标楼630室：电吹风用毕未拔电源
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曹光标楼226室：气体钢瓶未固定     曹光标楼120室：气体钢瓶未固定
五、地科学院
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教六329室：室内杂物较多
六、化工学院
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教四204：几个钢瓶用同一链条固定      教四228室：气体钢瓶未固定
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教十5014室：电吹风用毕未拔电源插头  教十1007室：垃圾未及时处理
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教十1008室：气体钢瓶未固定         教十4208室：室内卫生差
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教十4200室：气体钢瓶未固定；实验用毕后的针管、针头随意放置室外
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老军工楼109：多个气体钢瓶混放；电吹风用毕未拔电源插头
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老军工楼109：钢瓶未固定      热力学楼105室：较多垃圾未及时送储
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热力学楼地下室楼梯边室：有2个废旧钢瓶且无标识
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